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LABORATORIO ANALISI OLGIATA - SEZIONE ALIMENTI S,
Via A.G. BRAGAGLIA, 78 F1 SN2

e == W ACCREDIA S,

P. lva: 05376251004 T
Tel. 0630888330 Fax: DB/30BBA261 —.{qf}?\\h‘g
email: info@diagnasticanigiata.il Fralah LAB N* 0785
™ Internet; www.diagnosticaclglata.it
= ==
Rapporto di prova ' 1400009-001 |
(Certificate of Analysisn®} |
Descrizione: Tampone su filtro HEPA principale al centra sul lato Interno  gpettabile:
{Sample Described as)  vano cappa - FASE I TECHNO SRL
VIA BOVA,11
00187 ROMA (RM)
ITALIA
Accettazione: 1400008
(Acceptance Code)
Data Prelievo: 20-gen-14
| (Taste of Sampling)
Data Arrivo Camp.! 20-gen-14 Data Inizig Prova: 20-gen-14
{Drate Received) {51an Test Date)
Data Rapp. Prova: 27-gen-14 Data Fine Prova: 23-gen-14
(Diate Reported) {End Test Date)
Produrtone: ALPHA DEVICE
(Producer)
Tipo Analisi: Disinfezione/decontaminazione filtrl HEPA
{Type of Analysis)
Rif Legge/Autoriz: PROCEDURA INTERNA P5,03-02 DISINFEZIONE/DECONTAMINAZIONE
(Reference Law/Auth )
Prelevatore: A cura del cliente (By the client)
{Sampler)
Prova M Metodo Risultato MDL  Incertazza L-Min. L.Max.
{Test) (ML) {Method) (Result) {Uncertainly} (Inf.L.) (Sup.L.)
_{:nma Microrganism| a 30 °C  UFRCTompo |SO 4833-1:2013 4,0

Variiica disinfezione/decontaminazione efiettiva dei filld HEPA della CAPPA FASTER BHA 36 M S/M 017 del Laboratorio Analisi Clinicha
Olgiata mediante I'ulilizzo dello strumento HYGENIO con disinfettants UMONIUM 38, seguendo le modalita operative descritte nella
procedura P5.03-02 rev 0 "Disinfezione/Decontaminaziona”,

Il Responsabile def Laboratorio
{Laboratory Head

Luig Ped n}‘ ;

| Risultati conmtenut! nel presents Rapporto sl rifenscono esclusivamenia al Camplone prelevato.
Il presenta Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzaziona scritta del ns. Laboratorio.
Dopao l'emissiona ol Rapporio di Prova il camplone viane consamnvala par 7 gionm,
Il Repparto di Prova & le registrazionl tecniche redative al campiona vengono consenval par 4 annl,
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LABORATORIC ANALIS| OLGIATA - SEZIONE ALIMENTI

U ann acwA ~= <3l ACCREDIA

P, Iva: 05376251004 = =
Tel. 0630888330 Faoc: D6/30884261 1-,{4 — \_-F*
a-mail: into@diagnosticacigiata it il LAB W* 0785
Intarnet: www.dingnosticacigiata. it
| Rapporio di provan®: | —
(Cenificate of Analysisn”) | 1 mumuz
Descrizions: Tampone sul filtro HEPA espulsions interna al centro sul lato Spettablle:
{Sample Described as)  Interno vano cappa - FASE | TECHNO SAL
VIA BOVA,11
00187 ROMA (AM)
ITALIA
Acceitizione: 1400009
(Acceplance Code)
Datn Prelievo: 20-gen-14
(Date of Sampling)
Dista Arrive Camp.: 20-gen-14 Data Inirio Prova: 20-gen-14
|{Date Received) {Saears Test Date)
Data Rapp. Prova: 27-gen-14 Data Fine Prova: 23-gen-14
{Dante Reported) {End Test Date)
Produttone: ALPHA DEVICE
{Producer)
Tipo Analisi; Disinfezione/decontaminazione filtrl HEPA
(Type of Analysis)
Rif Legge/ Avtoriz.: PROCEDURA INTERNA P5,03-02 DISINFEZIONE/DECONTAMINAZIONE
(Reference Lawd Auth. )
Prelevatone: A cura del cliente (By the client)
{Sampler)
L
Prova UM Matodo Risultato MDL Incerfezza  L.Min. L.Max
{Test) (MLU.) {Method) (Result) (Unceriainly) (Inf.L.) (Sup.L.)
Conta Microrganism| a 30 "C  UFRC/Tampo 180 4833-1:2013 18

Verlfica disinfezione/decontaminazione afiettiva del filtd HEPA della CAPPA FASTER BHA 36 M S/N 017 del Laboratoric Analisl Clniche
Olgiata mediante l'utiizzo delio strumento HYGENIO con disinfettante UMONIUM 38, seguendo le modalith operative descritte nella
procedura P5.03-02 rev 0 "Disinferiona/Dacontaminazione”.

| Ristitat conenuti nol presente Rapporo ol fenscono esclusivemante al Gampione pralevaio,
Il presanse Reappono non pub essere fprodotio parzisimens, salvo awnnizzazione scrifla dol ns. Laboratorio,
Dopo lemissions del Rappario di Prova il campilone viens conssrvito per T gaomi.
1 Rappono di Prova e regestrazion: iacnichs relatve 8l campions vENOND CONBENVAS Der 4 i
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LABORATORIO ANALISI OLGIATA - SEZIONE ALIMENTI ‘_@:wﬂp

Via A.G. BRAGAGLIA, 78 F1 Sae—% <
00123 FOMA (RM) A ﬂCCRED|A 8

P. lva: 05376251004 e PITT ITALLKR [ ACTRECHTAMERTL
Tel, 06/30888330  Fax: 06/30884261 ’f’—,/"’rﬁ“\"ﬁ?
e-mail: inlo@diagnosticaclgiata.i bt LAB N® 0785

Imermat: www.diagnosticaolgiata.it

[ Rapporto d -
pporto di prova 0=
B 1400009-003 |
| Descrizione: Tampone interno vano motore sul parno - FASE | Spettabile:
{5ample Described as) TECHNO SREL
VIA BOVA,11
00187 ROMA (RM)
ITALIA
Arcetiazione: 1400008
{Accepiance Code)
Dita Prelievo: 20-gen-14
{Date of Sampling)
Data Arrivo Camp.: 20-gen-14 Data Inizio Prova: 20-gen-14
(Date Received) {Start Test Date)
| Data Rapp. Prova: 27-gen-14 Data Fine Prova: 23-gen-14
| {Date Reporied) (End Test Date)
| Produttare: ALPHA DEVICE
| (Producer)
ITipo Analisi: Disinfezione/decontaminazione filtri HEPA
; [Type of Analysish
| Rif Legme/Autoriz.: PROCEDURA INTERMNA P5,03-02 DISINFEZIONE/DECONTAMINAZIONE
| (Reference Law/Auth.)
!Pm]nvu.lan:: A cura del cliente (By the client)
(Sampler)
Frova UM Metoda Risultato MDOL Incertezza  L.Min. L.Max.
(Test) (M.U)  (Method) (Result) {Uncertainly) (Inf.L.) (Sup.L.)
Conta Microrganism| a 30 °C UFC/Tampa 1SO 4833-1:2013 4,0

Verifica disinfezione/decontaminazicne effetliva dai filti HEPA della CAPPA FASTER BHA 36 M 5/N 017 del Laboratorio Analisi Cliniche
Oiglata mediante I'utilizzo dello strumento HYGENIO con disinlettante UMONIUM 38, seguendo le modalila cperative descritle nella

procedura P5.03-02 rev 0 "Disinfezione/Decontaminaziona”.
Il Responsabile I Lal
tubural,jr‘;r
}'9!’_,{‘5 l éo/

| Risuftats contenuti nel presenta Repporto sl riferiecono esciusivameants &l Campiona prelevato,
Il presente Rappanio non pld essers iprodotio parziaimanie, salvwo autorzzazone scritta del ns. Laboratorio,
Dopo Fermdasiona dal Repporo dl Prova || campione viene consarvalo par 7 gioml.
F Rapporo di Prova e le registrazioni tecniche ralative al camplione vengono consanvatl per 4 annl.
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LABORATORIO ANALIS| OLGIATA - SEZIONE ALIMENTI \\HHL’
Via A.G. BRAGAGLIA, 78 F1 N

00123 ROMA (RM) ok ACCREDIA %
P. lva: 05376251004 E;-"";:‘H"\"E L'ELITE (TALLANED [ ACCREDETRARMMNITY
Tel. 0630888330 Fax: 06/30884261 % 3

e-mail: infe@diagnosticacigiata.it LAB H* 0785
Internet: www.dingnosticackgiata.i

_Rnppunu di provan®: ]
{Certificate of Analysisn®) | 1 4ﬂﬂﬂﬂ9-ﬂﬂ4 J

Descrizione: Tampaone interno vano motore sul punto di contatto delle Spettablle:

(Sample Described us) it - FASE | TECHNO SRL

| VIA BOVA,11

00187 ROMA (RM)
ITALIA

Accenazione; 1400008

{Acceptance Code)

Data Prelievo: 20-gen-14

{Date of Sempling)

Data Armive Camp.: 20-gen-14 Data Inizio Prova: 20-gen-14

{Date Received) {Stant Test Date)

Data Rapp. Prova: 27-gen-14 Diada Fine Prova: 23-gen-14

(Date Reported) (End Test Date)

Produtione: ALPHA DEVICE

| {Producer)

[Tipe Analisi: Disinfezione/decontaminazione filtri HEPA

(Type of Analysis)

Rif Legge/Autoriz.: PROCEDURA INTERNA P5,03-02 DISINFEZIONE/DECONTAMINAZIONE
{Reference Law/Auth.)

Prelevatore: A cura del cliente (By the cllent)

| (Sampler)

Prava UM Metodo Risultatio MDL  Incertezza LMin. L.Max.
{Test) (ML) (Method) (Result) (Uncertainly) (Inf.L.) (Sup.L.)
Conta Microrganismi a 30 %0  UFCTampo 150 4833-1:2013 40

Verifica disinfezione/decontaminazione effettiva del filtd HEPA della CAPPA FASTER BHA 36 M 5/N 017 de! Laboratorio Analisl Cliniche
Olgiata mediante utlizzo dello strumento HYGENIO con disinfettanie UMONIUM 38, seguendo le modalith operative descritte nella
procedura P5.03-02 rev 0 “Disinfeziona/Dacontaminazicna”, /

Il Responsabilg del Laboratglio
(Laboratory Head)

/_ff_ﬂ:f;.

| Risultati contenuti nel presante Reapporto sl nferiscono esciushaments &l Camplona prelevato.
Il prasente Rapparto non padh essenn riprodotio parniaimante, salvo autorizzazions scrilta dal ns. Laboratoria,
Dopo 'emissions del Reppono df Prova || campeone viene consarvato par 7 gloml,
' Rapparto di Prova o le mgestraziont tecniche ralative al campione vengono consanvali par 4 anni.
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LABORATORIC AMALISI OLGIATA - SEZIONE ALIMENTI o \‘Ll.jf" i
Via A.G. BRAGAGLIA, 78 F1 SN

00123 ROMA (RM) % ﬁ.CC RED IA

Sl T ACT AT TR

P. lva: 05376251004

Tel. 06/30888330 Fax: DB/30884261 ey
g-mail; Info@diagnosticacigiata.it ehiln\¥ LAE N 3785
Intermat; waw.diagnosticacigiata.it
.
[Rapporto iprovans [ 1400009-005
(Centificate of Analysisn®y |
Descrizione! Tampone su filtro HEPA principale al centro sul lato interno Spettabile:
(Sumple Described as) vano cappa - FASE Il TECHNO SRL
VIA BOVA,11
00187 ROMA (RM)
ITALIA
Accettazione: 1400009
(Acceptance Code)
Data Prelicvo: 20-gen-14
(Date of Sampling)
Data Arrivo Camp.: 20-gen-14 Data Inizio Prova: — 20-gen-14
{Date Received) {Start Test Date)
Data Rapp. Prova: 27-gen-14 Data Fine Prova; 23-gen-14
{Date Reported) {End Test Date)
Prosfuttore: ALPHA DEVICE
{Producer)
"Tipo Analisi: Disinfezione/decontaminazione filtri HEPA
{Type of Analysis)
|Rif Legge/Autoriz.. PROCEDURA INTERNA P5,03-02 DISINFEZIONE/DECONTAMINAZIONE
| (Reference Law/Auth.}
Prelevatore: A cura del cliente (By the client)
{Sampler)
]
Prova um Metodo Risultato MDL  Incertezza  L.Min. L.Max.
{Test) (ML} (Method) (Result) (Uncertainly) (Inf.L.} (Sup.L.)
Conla Microrganismi .a 30 C UFC/Tumpo [S0 4833-1:2013 0,0

Verilica disinfazlone/decontaminazione effettiva del filtrd HEPA della CAPPA FASTER BHA 36 M 5/N 017 del Laboratario Analisi Cliniche
Oligiata mediante I'utilizzo dello strumento HYGENIO con disinfetiants UMONIUM 38, seguendo le modalita operalive descritte nella
procedura P5.03-02 rev 0 "Disinfeziona/Decontaminazione™, f

] Hespnnnahﬁn d.ﬁl Lnbd‘ﬁuri
{Labmmw

ngr P L@
e

| Riguttati contanuti nel presents Rapporto st rferiscono esclesivamante al Campsone prelevato,
Il pregante Rappono non pud essere nprodotio parziaimanie, salvo autorizzaziona scritta del ns. Laboratonio,
Dopo Memissions dal Rapporio di Prova || campione viene consanvalo par T giormi.
Il Rapporio di Prova o la regisirazioni tecniche relatve al campions vengono consenad per 4 anni
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LABORATORIO ANALISI OLGIATA - SEZIONE ALIMENTI R %
Via A.G. BRAGAGLIA, 78 F1
00123 ROMA (RM)

P. va: 05376251004

Tel. D6/30888330  Fax: 06/30884261 5 oy
a-mall: info@diagnosticaclgiata.it il LAB N®-0765
Internet: www.diagnosticaclgiata.it

i,

f

o

ACCREDIA

VERTE ITALUARD N ACTEREN TAKH MNTT

o
i

i gr

e

e
el

Rapporto di prova n®; T
| {Certificate of Analysis n™) 1400009-006
Descrizione: Tampone sul filtro HEPA espulsione interna al centro sul lato  gpetiabile:
(Sample Described a5} interno vano cappa - FASE 1l TECHNO SRL
VIA BOVA,11
00187 ROMA (RM)
ITALIA
Accelmzione: 1400009
{Acceptance Code)
Data Prelievo: 20-gen-14
{Date of Sanrpling)
Data Armive Camp.: 20-gen-14 Data Inkzdo Prova: 20-gen-14
(Date Received) {Start Test Date)
Dt Rapp. Prova: 27-gen-14 Data Fine Prova: 23-gen-14
{Date Reported) {End Test Date)
Produtione: ALPHA DEVICE
(Producer)
| Tipo Analisi; Disinfezione/decontaminazione filtri HEPA
(Type of Analysis)
Rif.Legge/Autoniz.: PROCEDURA INTERNA P5,03-02 DISINFEZIONE/'DECONTAMINAZIONE

{Reference Law/Auth,)

Prelevatore: A cura del cliente (By the client)

{Sampler)

Prova LLm Metodo Risultato MDL Incertezza  LMin. LMax.
[Test) {MLLL) (Method) {Rasult) {Uncertainly) (Inf.L.) (Sup.L.}
Conta Mil:rurganis;I a 30 UFCTampo 150 4833-1:2013 2.0

Verifica disinfezione/decontaminaziona effetiva dei filtd HEPA della CAPPA FASTER BHA 36 M 5/N 017 del Laboratorio Analisi Cliniche
Olgiata mediante I'utilizzo dello strumento HYGENIO con disinfettante UMOMNIUM 38, seguendo le modalita cperative descritte nella
procedura P5,03-02 rev 0 "Disinfeziona/Dacontaminaziona®.

Il Responsabile tori

| Risultati contenuti nal presante Fapporto s riferiscono esclusivamente al Campione pralevato.
Il presenta Rapporto non pud eseere riprodotio parzialmenta, satvo aulorizzaziona scrita del ns. Laboratario,
Dopa l'emissione dal Rapparto di Prova il campiona viene consanvalo par T giomi.
Il Rapporto di Prove e e reglsirazionl 1ecniche relative al campiona vengono conservali per 4 anni,
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LABORATORIO ANALISI OLGIATA - SEZIONE ALIMENTI :
Via A.G. BRAGAGLIA, 78 F1 Sho—rr s
00123 ROMA (AM)

ACCREDIA &

) 3

P. lva: 05376251004 '..'-;_,..-"""_-_"""-.;3 FERITT (TALLASED BN A CREDTARAERTOY .
Tel, 06/30888330  Fax: 06/30884261 N
e-mall: info@diagnosticacigiata.i LT LAB H® 0785
& Imternet: www.diagnosticaclgiata.it
Rapporto di prova n®; 7
{Certificate of Analysis n®) 1 450{]“?-“'“
Descrizione: Tampona interno vano motore sul perno - FASE III Spettablle:
{Sample Described as) TECHNO SAL
VIA BOVA,11
00187 ROMA (RM)
ITALIA
Accettnzione; 1400008
{Acceptance Code)
Diata Prelievi; 20-gen-14
(Date of Sampling)
Dt Arrivo Camp.: 20-gen-14 Data Inizio Prova:  20-gen-14
{Date Received) {Start Test Date)
Duta Rupp. Prova: 27-gen-14 Diatn Fine Prova: 23-gen-14
(Date Repored) (End Test Due)
Produttore: ALPHA DEVICE
(Producer)
Tipo Analisi: Disinfezione/decontaminazione filtri HEPA
| (Type of Analysis)
| Rif.Legpe/ Autoriz.: PROCEDURA INTERNA P5,03-02 DISINFEZIONE/DECONTAMINAZIONE
|(Reference Law/Anth.)
Prefevaton: A cura del cllente (By the client)
{Sampler)
Prova um Metodo Risultato MDL Incertezza  L.Min. L.Max.
{Tast) (ML)  (Method) (Result) {Uncertainly)  (Inf.L.) {Sup.L}
ama Microrganisml a 30 *C l}ﬁ-:ﬂ'umpu 150 4833-1:2013 2,0

\Verifica disinfezione/decontaminazione effettiva del filtd HEPA della CAPPA FASTER BHA 36 M S/N 017 del Laboratorio Analisl Cliniche
Olgiata mediante Iutliizzo dello strumento HYGENIO con disinfettante UMONIUM 38, seguendo le modalita operative descritle nella
procedura P5.03-02 rev 0 "Disinfeziona/Decontaminazions”.

Fal

)
Il Responsabile ILah}(g.l.turTu
(Laboratory Head)

| Risultat! comtanuti nel presente Rapporto & riferscono esclusivameante al Camplone prelevalo.

Il presante Repporio non pud essere riprodotto parzialmente, salvo aworizzazione scritta ded ns. Labaratorio.

Dopa Nemissione dal Rapporto di Prova il campione viane consarvalo par 7 giomi.

Il Rapporo di Prova @ ke regisirazioni lecriche refative al campiona vengono consensati per 4 annl,

Pagina (Page) 1\



LABORATORIO ANALISI OLGIATA - SEZIONE ALIMENTI S\'\‘@ﬂ?

Via A.G. BRAGAGLIA, 78 F1 =
00123 ROMA (RM) m
P. lva: 05376251004 Sl
Tel. 06/30888330  Fax: DG/30884261 SN
e-mail: info@diagnosticanlgiata.i il

Intemet: www.diagnosticanlgiata.it

ACCREDIA 7

UERITF IThd LAND TR ACCEREN TRAGERTO

LAB N® 0785

| Rapporto di prova n®; . |
(Centificate of Analysis n°) 1400009-008 |
Descrizione: Tampone interno vana motors sul punta di contatto delle Spettabile:
(Sample Described us) viti - FASE Il TECHNO SEL
Via BOVA,11
00187 ROMA (RM)
ITALIA
Accettnzione: 1400009
{Acceptance Code)
Dt Prelieva: 20-gen-14
{Date of Sampling)
Data Arrivo Camp.: 20-gen-14 Duta Inizio Prova: 20-gen-14
{Date Received) {Stant Test Date}
Dtata Rapp. Prova: 27-gen-14 Data Fine Provi: 23-gen-14
{Date Reported) (End Test Date)
Produtione: ALPHA DEVICE
| (Producer)
Tipe Analisi: Disinfezione/decontaminazione filtri HEPA
{Type of Analysis)
| Ril, Legge/ Autoriz: PROCEDURA INTERNA P5,03-02 DISINFEZIONE/DECONTAMINAZIONE
| (Reference Law/Auth.)
il‘:—:levmﬂre: A cura del cliente (By the client)
| (Sampler)
|
i
Prova UM Metodo Risultato MDL Incertezza  L.Min. L.Max.
(Test) (ML) {Mathod) {Result) (Uncertainly)  (Int.L.) (Sup.L.)
Gonta Microrganismi & 30 G UFC/Tampo ISO 4833-1:2013 20

Verifica disintezlone/decontaminaziona effettiva dei filtd HEPA della CAPPA FASTER BHA 36 M S/N 017 del Laboraterio Analisl Cliniche
Olgiata mediante l'uliizzo delle strumento HYGENIO con disintattants UMOMNIUM 38, seguando le modalita operative descritte nella

procedura P5.03-02 rev 0 "Disinfezicne/Decontaminaziona®.

Il Responsabile J Labprs

(Laboratary Head)

Varadald

| Risuiati contenuti nel prasente Rapporto si rileriscono esciusivamants al Campione pralevato,

Il presonbe Rappono non pub essere npmdatio parziniments, salvo autorizzazions scrifla dal ns. Labaratonio,

Dopo Femissions del Rapporio di Prova il camplone viene consanvato per 7 gioml.

I Rapporio di Prova e le registrazioni fecniche relative al camplona vangano consanvati par 4 anni.

Pagina (Page) 1\l



LABORATORIO ANALISI OLGIATA - SEZIONE ALIMENTI oy,

=

Via A.G. BRAGAGLIA, 78 F1 B e
00123 ROMA (RM) ACCREDIA '\
P. lva: 05376251004 Z f___\;_;— = S S T
Tel. 0630888330 Fax: DE30B84261 =y !..-",..-'_Q\“:,‘e
e-mail: info@diagnosticacigiata.it bl Al ses
Intermet: www.diagnosticaoigiata.it
— . |
Rapporto di prova n®; J
l {Cestificate of Analysis n") 1400008-009
| Descrizione: Tampone su filtro HEPA principale al centro sul lato Intemo  gpanabile: ‘
{Sample Described aa) vano cappa - FASE V TECHNO SRL
VIA BOVA11
00187 ROMA (AM) I
ITALIA
Accettuzione: 1400008
(Acceptance Code)
Data Prelicva: 20-gon-14
|(Diste of Sampling)
Data Arrivo Camp,: 20-gen-14 Dhata Inizio Prova: 20-gen-14
| (Dmie Received) {Start Test Date)
| Data Rapp. Prova: 27-gen-14 Datu Fine Prova: 23-gen-14
Dt Repormed) {End Test Dinte)
Produttore: ALPHA DEVICE
(Producer)
[ Tipo Analisi: Disinfezione/decontaminazione filtri HEPA
Eﬂ':rpe of Analysis)

| Rif Legge/Aninriz - PROCEDURA INTERNA P5,03-02 DISINFEZIONE/DECONTAMINAZIONE
| (Reference Law/Auth.}

Prelevatore: A cura del cliente (By the client)

| (Sampler)

Prova M Malodo Risultato MDL Incertezza  L.Min. L.Max.
(Test) (ML) {Method) (Result) {Uncertainly) (Int.L.) (Sup.L)
Conta Microrganisml & 30 'C UFC/Tampo IS0 4833-1:2013 1,0

Verifica disinfezione/decontaminazione effettiva del filtid HEPA della CAPPA FASTER BHA 36 M S/N 017 del Laboratorio Analisi Cliniche
Olgiata mediante l'utilizzo dello strumanto HYGENIO con disinfettante UMONIUM 38, seguendo le modalith operative descritie nella

procedura P5.03-02 rev 0 "Disinfezione/Decontaminaziona®. f.-'
] Hupmubuuzl

s 49&

| Risultati conteviud] nel presente Aapporio sl riferscond esclusivamentes al Camplone prelevalo.
I presents Aapporo non pub esseve riprodotto parzialments, saivo auiorizzarions scritia dal ns. Laboratorio,
Dopo lemissiona del Rapporis di Prova | eampions viene conservato pat 7 giomi.
U Rapporis o Prova e be regisirazon lecnich relathe &l camplione vangono consenval per & anni

Pagina (Page) 1\l



LABORATORIO ANALISI OLGIATA - SEZIONE ALIMENTI ‘&ﬂ@{rz

Via A.G. BRAGAGLIA, 78 F1 S

00123 ROMA (RM) M ACCREDIA
P. lva: 05376251004 oo o i £ 2T mETARE
Tel 06/30888330  Fax: D6/30884261 NN

e-mail: info@diagnosticasigiata.il el e

Rapporto di prova o™ | 400009-0

| (Centificate of Analysisn®) | 1 10 ]

Descrizione: Tampone sul filtro HEPA espulsione interna al centro sul lato Spettablle:

{Sample Described as)  inferno vano cappa - FASE V TECHNO SAL

[ VIA BOVA,11

00187 ROMA (RM)

| ITALIA

Accettazione: 1400009

{Acceptance Code)

Data Prelievo: 20-gen-14

{Date of Sampling)

Data Arrive Camp.: 20-gen-14 Duta Inizio Prova: 20-gen-14

(Date Received) {Start Test Date)

hts Rapp. Prova: 27-gen-14 Data Fine Prova: 23-gen-14

{Date Reporied) {End Test Date)

| Produttore: ALPHA DEVICE

{Producer)

Tipo Analisi: Disinfezione/decontaminazione fitrl HEPA

{Type of Analysis)

Rif Legge/ Autoriz: PROCEDURA INTERNA P5,03-02 DISINFEZIONE/DECONTAMINAZIONE

(Reference Law/Auth )

| Pretevatore: A cura del cliente (By the client)

|{Sarnpleri
1 |
Prova UM Metodo Risultato MDL Incerlezza LMin. LMax
(Test) (MLLL) (Mathod) (Rasult) (Uncertainly) (Inf.L.) {Sup.L.)
Conta Microrganismi a 30 'C UFC/Tampo IS0 4833-1:2013 1,0

Verifica disinfeziona/decontaminazione efisttiva dei filti HEPA della CAPPA FASTER BHA 36 M 5/N 017 del Laboratorio Analisi Cliniche
Olgiala mediante Fulllizzo dello strumento HYGENIO con disinfeltante UMONIUM 38, saguendo le modalith oparative descritte nella
procedura P5,03-02 rev 0 "Disinfeziona/Decontaminaziona”. ;’

] ﬁup-unanhllp/dnl
(Labaratory

| Resuftas contanuti ned presents Rappono i rteriscono esclusiamense al Campeone presevate.
N presants Rapporio non pud essere fiprodolio parsaiments, sako sutorzzazions sorifta dei ns. Leboratorio.
Dopo Femisssons del Rappono o Prova il campions viens conservalo per 7 giomi,
Il Rapporto di Prova & e registrarioni tecnicha relaiive ol camgions wangono consenalt par 4 anni.
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Rapporto di prova n®;

{Centificate of Analysis n®) 1 4uuuug-ﬂ1 1

Descrizione: Tampone interno vano motore sul perno - FASE V Spettablle:

(Sample Described as) TECHNO SRL
VIA BOVA,11
00187 ROMA (RM)
ITALIA

Accetiazions: 1400009

{Acceptance Code)

Data Prelievo: 20-gen-14

{Date of Sempling)

Data Arrivo Camp.: 20-gen-14 Drata Inizio Prova: 21].93[1.14

{Date Received) {S1am Test Date}

Dati Rapp. Prova: 27-gen-14 Data Fine Prova: 23-gen-14

{Datz Reponed) (End Test Date)

Produttone: ALPHA DEVICE

((Prixlucer)

Tipa Analisi: Disinfezione/decontaminazione filtri HEPA

{Type of Analysis)

{Rif Legge/Autoriz.; PROCEDURA INTERNA P5,03-02 DISINFEZIONE/DECONTAMINAZIONE

| (Reference LawfAuth.)

CREDIA %

-

Prelevatore: A cura del cliente (By the client)

{Sampler)

Prova Uu.M Metodo Risultato MDL  Incertezza L.Min. L.Max.
(Test) {M.LL) (Method) (Result) {Uncertainly) (Int.L.) (Sup.L.)
Conta Microrganisml a 30 *C LIFCJ'l'zr_npo 150 4833-1:2013 1,0

Verifica disinfezione/decontaminaziona effettiva del filti HEPA della CAPPA FASTER BHA 36 M S/N 017 del Laboratorio Analisi Cliniche
Olgiata mediante l'utilizzo dello strumenta HYGENIO con disinfettants UMONIUM 38, seguendo le modalitd operative descritte nella
procedura P5.03-02 rev 0 "Disinfezicna/Decantaminaziona”.

: /

Il Responsabile del Lal tori
{Laborafory Head)

Luigi i

s

| Risultati contenut! nel presents Rapparto & riferiscono esclusivemente al Campéione prelevato.
Il presente Rappono non pod essere riprodotto parzialments, salvo avtorizzazione scritta dad ns. Laboratorio.
Dopo l'emissione del Rapporto di Prova il campiona viena consarvalo per 7 gicmi.
Il Rapporto di Prova e le regisirazion! lecnicha refalive al camplons vengono consenvall per 4 annd,
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ACCREDIA

ALLKW 138 AL CRETHTARAET

Rapporto di prova n®; L 1400009-012

(Cenificate of Analysis n%)

Descrizione! Tampone interno vano motore sul punto di contatto delle Spetiablle:

(Sample Described as)  viti - FASE V TECHNO SHAL
VIA BOVA,11
00187 ROMA (RM)
ITALIA

Accettazione: 1400009

{Accepiance Code)

Data Prelievo: 20-gen-14

{Date of Sampling)

Data Armivo Camp.: 20-gen-14 Data Inizio Prova: 20-gen-14

{Date Received) {Start Test Date)

Data Rapp. Prova: 27-gen-14 Duta Fine Provit: 23-gen-14

{Date Reported) {End Test Date)

Produtione: ALPHA DEVICE

| (Producer)

I'ripu Anulisi: Disinfezione/decontaminazione filtd HEPA

[[Type of Analysis)

|Ril Legge/Autoriz.: PROCEDURA INTERNA P5,03-02 DISINFEZIONE/DECONTAMINAZIONE

| (Reference Law/Auth.}

Prelevatore: A cura del cllente (By the client) |
{Sampler} |
[

|
Prova UM Metodo Risultato MDL  Incertezza L.Min. L.Max.
(Test) (M.LL) {Method) {Result) (Uncertainly)  (Inf.L.) {(Sup.L.)
Conta Microrganisml a 30 G UFC Tampo 150 4833-1;2013 10

Verifica disinfezione/decontaminazione effettiva del filtd HEPA della CAPPA FASTER BHA 38 M S5/N 017 del Laboratorio Analis] Cliniche
Olgtata mediante l'utilizzo delle strumento HYGENIO con disinfettante UMONILUM 38, seguendo le modalita operative descritta nella
procedura P5.03-02 rev 0 "Disinfeziona/Decontaminaziona”.

Il Responsabile
[Lﬂ.bumtﬂ

| Risuliati contanuti nel prosents Happnm s riferiscone esclusivamente al Campione praleviaio,
Il presante Rapporto non pub essere riprodolto parzialmente, salvo auorizzazione scritta del ns. Laboratonio,
Dopao lemissione del Rapporto di Prova | campione viene consarvato per 7 giomi.
Il Rappario di Prava e le registrazioni iechiche refative al camplone vangono consenvali per 4 anni,
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